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ictdroj Jaice i»oUroa« praeU pora^aniea otu3U*jo uaio- 
.iianie Xub zerofvimie« 

sleclowy prayrz^iiu jest 3**^iyXony , zekoi&esso^ 
ntvozii.4 ze styklem uziemiaj^oyt^* 6tyk ton tvinien by6 
vJn; iv<bilc polfjczoay z n as^ oaoyloskoiiu lu.lazy aprae-. 
Pzio an ;oiaoQ.'i o^oraierza przo<3 pleinxizyn z.ii aatv;Ioetial^ 
lu\zilovn?.oMO po tr*msi>orcie ajaratu iu ,.u y>tiiOnie 
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Po<!li>osonie badaaego obieKtii. 

Poai;>o3«nJ© bauanego obieiciu. (io o«cyjo.*i o;m v^yitgaa© tia- 
la&y Mi j;4^©e4 iutiUi;}iujf>aa^o^ si© « nyposa^ieuiu osoylu#-* 
UOj,m kubla uonoeatryesnego j&akouoKonego od stro&v osoy- 
iosiiopu wty^ioia BKC*&o , a od »tr©iiy- baaciiion^J oiildfetu 
v;tyo2{ uttJi l>aaaao»yial • 

wtyeak© praaaodu o&aruogo aalady 2£M>s?<^ s i as;) u&taAi 
baclooogo, a ittyosOk^ prawiodu oa^en^onego e baOa* 

aego abi©Kttt| ^ gctdryu ma t^ye ©bsar^oQtau© napi©oi©« 

Przy ubsorwoHaaiu aapi©d o (tielkatoi wigl;:.aoj nlS J4K>V, 
oi'a;i v; przypatifeacb gdy obieici badany nlc i^njiaiaa 
oUjitjZaay po^ef^ooboi^ kahXa sano©ittryos:ie;’i luUagy sf&-* 
uui badany doprowaossie do n«jsola os^oylosuo u sa iia^aa^ 
saady ilC ItlO* 

3*3* Kalifjrao^a vsisiacniecza osi V* 

kalibracj© priiyrzi^ciu zaXeoa si© praaprowat’Dl^ ©k* 2 

v» irasa * 

V. ti'ti coiu osavi^^skap z oapigcl^i t okiiu itSXO V • 

'boJScio Lt ^aXi. 3./ 

*'r2©i;j«?^nit£ - u.-:t-i'.v j o ;; k/c*:i* 

rtU/iX; « pass* UC* 

Pi*;^2;>oaulk Czaa/ou « j>oz. 3 us/o • 

iTaoX£>O^^Ui|£ @ WKbN. 

iX'sy px'awiUioHyri usaioonionlu ^izr'oc'ti aoa o.j:ua6 fais 
' i'o ;toic,'>ttiaj na eiyrasio vitynusic i*vd?io "( ; • 

b iOhyleuio tni taj nioii oscl sirory < -.n. .©tonojo-- 

netrot;. brli, i-t6i*y jest dowt^pa^ . .<■• \. t -u.lany ar. 

loaoj baozufij bciance pxzyrzr^dt;/ ..r u ;ics'dO’*’'?« 

oy wr^©j/. 
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3*v>* ro;iaajLi ^^racy tJOtist£»«y ozaau. 

PrzeniJ,":iaae d«u roa»aje ,>raov ^^ou&t.aiy oia.:u ac 

i;i'5;o5:£>cz:ii::l€n J.2, , a rii-ntjonicio praoa bv:.v;;a.-a- I, tjr Ovi 

i^aOii uy;afuXa£Ki . i^oti ul^aaocuo^o Ky^tiaiu luij . y joC*' 
a:3,jlitaia rKt et^ranio j^et loaivi ufciau oz*i. u 

ulo j,>X>iDUa olo »«l6ol/. 

Ton roUfisaj aalooaiiy joot pray olisoroaojl ;,)rstilii£;«j:dv; 

imrioiiyu^joyoh lut* jotinorazonyoli w aa&roele oy.y? ti tXiwoy>cJ 

Uo I.jO 

Fraoa clj>r,a£a* tJlstncl poUs tatty eauso pracuje b Seriate - 

iftnia ^oUetatiy oiSv*BiU Jest ninoc»oa mtttot larzy bral^u y^iKsiu. 

Ten ru»;;vaj ^nr<twy zaleoany Jest paray po^ssukitfauia sygeusSe 
V bill anyi.: ‘bit^rci© oraz przy obsert»aoji i>rsobi©r;6B o 03 §- 
uysasyoh oc* 50 klis- 

^4 -6* Uonjltsi^^ ©i ViyssHuiarjia i gyaotironizoftaaia poUgfenty oanciU. 

fe'yU^r napj^Otn tty^tialanie Jub syr>ehi*unli;ac5t uiK;.<^iaj0 

sig , rsOifci>osulkicB3 X'oj • 

^ pesyo^l oy^ani ttfznaXiTain lub gyaotir^ii^:: c>l uOiera^ 

nv Jt'st ,3e umaoiii^iozu ot,*i X* 

w r**£i' ,;yj;aui siya^aiaaitj lub r-yntoiuronx^ai'O^. i Oa;^;rovaulsio 

tra©.;a do -,uiaaan , 

Uyzvj. aauie iub byaoUrouizac ju MO^iivai jest :-saioi7nu abonaoj-: 
utu'tu t;: X'-fe i opada^©oyi.s zuieaule od poioaonic! _ rao:tQ^ 

caalua + - XT - 

*^oziou iJ.. zboozu n fttiSreao i-tarttyo ^.odaiatva o; .t.u i;y 
uobaa ;‘o..rytior: Poaion ji 

b ;.rzy;.a^; u uzy -.icanlo uiestauiiue^^o obx'uzu M'.^oi:C(,oiuic oray 
pracy oin-*jieo uolc&y ,>oxozouie ; oi^i f;t:;. o;. /j;. 

4 * N * i V ii < >. Vf X • 

ikipr.-.;:v uacylOKkopu prsopx'ouadsa pj^oOuueut. 
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